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Kit de teste rápido SARS-COV-2 antibody 
testº 
O teste rápido SARS-COV-2 antibody test?, utilizado para 


detecção de anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2, baseia-se na 
tecnologia de imunocromatografia de fluxo lateral. 





As amostras humanas que podem ser utilizadas neste teste são: 
» SOTO; 


» Plasma; 


» Sangue total (coleta venosa ou coleta por punção digital). 
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O kit SARS-CoV-2 antibody test? contêm: 


» 


20 dispositivos de teste (cassete) embalados individualmente e com sílica dessecante 
para absorver umidade; 


20 tubos capilares descartáveis (conta-gotas); 


1 frasco de solução tampão (buffer) contendo 6 mL; 


1 manual de instruções. 


ATENÇÃO! 





Não misturar componentes 
(solução tampão e cassete de teste) 
de kits com lotes diferentes. 


Para a realização dos testes, é necessário providenciar alguns 
materiais que NÃO são fornecidos com o kit: 


Se a coleta de amostra for feita por punção venosa, utilizar material adequado (tubo 
de coleta com EDTA, heparina ou citrato de sódio, agulha, garrote); 


Se a coleta de amostra for feita por punção digital, utilizar lanceta estéril; 
Cronômetro ou relógio; 

Álcool 70%; 

Algodao; 

Centrifuga (caso sejam utilizadas as amostras de soro ou plasma); 

Caneta para identificação do cassete; 


Material para descarte. 
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Dispositivo de teste 


O dispositivo de teste, também chamado de cassete, possui: 


Local onde será feita a interpretação do resultado do teste 


Janela de leitura 


Poço de amostra 


Moje-|Nojafo [=Esi=ig=W-lo [efe arc lo F- Wc Ec IgA TON Ao 


ndo fofo No [o ME Ta ao r= (0) 


Mojo] NoJafo [SE1<]g= = o IToiTo af To [o No Ec [aa ]or= [o o [Mofo date =| 





Na janela de leitura estão presentes: 
» Aregião C: onde aparecerá a linha de controle da reação; 


» Aregião T: onde podera aparecer a linha de teste. 
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Acondicionamento dos kits 


Os componentes do kit são estáveis ate a data de validade descrita 
na embalagem externa, desde que armazenados na temperatura 
de 2 a 30 graus Celsius e mantidos nas embalagens originais. 


» Não congelar o kit. 


» Evitar a exposição dos kits à luz solar direta, umidade e calor. 


ATENÇÃO! 





Importante: os testes devem estar 
em temperatura ambiente antes da 
realização. 


» Os dispositivos de testes deverão ser utilizados em até uma hora após a abertura da 
embalagem de alumínio. Caso contrario, deverão ser descartados. 


Princípio do teste 


A solução tampão adicionada no poço de tampão irá carregar 
pela membrana de nitrocelulose a amostra previamente 
adicionada no poço de amostra. 


Os anticorpos da amostra, se presentes, irão se ligar ao 
conjugado (mistura de antígenos e corante). 


O complexo formado continuará migrando pela membrana até a linha 
teste (T), onde se ligará aos anticorpos anti-lgG e ao complexo 
anticorpo anti-u da cadeia fixados, formando uma linha colorida. 


Se o procedimento foi relizado corretamente, a corrida pela 
membrana continuará e haverá a formação de uma linha 
colorida na região do controle (C). 
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Procedimento para realização do teste 


Organização do material 





ATENÇÃO! 


e Antes de iniciar o procedimento, é 
importante organizar todo o material que 
será necessário. 


e O profissional deve garantir a sua segurança 
e proteção. Para isso, é necessário utilizar os 
Equipamentos de Proteção Individual (tais 
como jaleco, luvas e máscara cirúrgica). 


Conferir os insumos do kit 


» Verificar se o kit está na validade e na temperatura adequada. 


» Verificar se os insumos estão integros. Não utilizar o dispositivo de teste se a 
embalagem estiver perfurada ou aberta. 


» As instruções devem ser seguidas com exatidão para se obter resultados corretos. 
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Identificação do dispositivo de teste 


» Abrir a embalagem de alumínio e retirar o dispositivo de teste. 


» Conferir a presença da marcação “nCoV” impressa no dispositivo de teste. 





» Colocar o dispostivo em uma superficie plana e livre de vibração. 


» Identificar o dispositivo de teste. Sugere-se a utilização das iniciais do nome 
do paciente ou número do cadastro do paciente 


Procedimento para realização do teste - 
punção venosa 


Coleta da amostra por punção venosa 
» Amostras: soro, plasma ou sangue total. 


» Se utilizado anticoagulante, recomenda-se o uso de EDTA, heparina ou citrato de 
sódio. 
» Realizar os procedimento para coleta venosa conforme recomendações padrão. 


» É recomendado que a amostra seja analisada imediatamente após a coleta. 
Caso contrário: 


» Amostras de sangue podem ser armazenadas de 2-8 “C por ate 7 dias. Não 
congelar ou aquecer amostras de sangue total. 


» Caso as amostras sejam armazenadas, é necessário que elas atinjam a 
temperatura ambiente antes da realização do teste. 
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Adição da amostra no dispositivo de teste 


» Certificar-se de que a amostra está em temperatura ambiente (10ºC-30ºC) e 
homogeneizada. 


» Transferir 10 uL de sangue total, soro ou plasma para o poço de amostra do cassete 
com auxílio do tubo capilar do kit: 


» Apertar o tubo capilar acima do traço marcado, retirando o ar do seu interior. 
» Inserir o tubo capilar no tubo de coleta e mergulhar levemente na amostra. 


» Aliviar a pressão no tubo capilar para que a amostra seja aspirada até a 
marcação indicada no tubo capilar. 


» Evitar a formação de bolhas dentro do tubo capilar. 


» Dispensar a quantidade de sangue coletada (uma gota, 10 LL) no poço de 
amostra do cassete. 


Procedimento para realização do teste - 
punção digital 


Coleta da amostra por punção digital 


» Selecionar dedo indicador, médio ou anelar para fazer a punção. 


» Pressionar a ponta do dedo que sera perfurado pela lanceta para acúmulo de sangue 
nesta regiao. 


» Passar álcool 70% na ponta do dedo para assepsia da àrea utilizada e aguardar secar. 
» Remover a tampa de proteção da lanceta. 


» Posicionar e pressionar a lanceta com firmeza sobre a area a ser puncionada. Em 
seguida, O sangue saira pela area perfurada. 


» Limpar a primeira gota de sangue. 


» Deixar uma nova gota de sangue grande se formar no local de punção. Se o fluxo 
sanguíneo for insuficiente, massageie gentilmente o dedo do paciente ate produzir 
uma gota. 


» Coletar o sangue utilizando o tubo capilar que acompanha o kit. 
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Adição da amostra no dispositivo de teste 


» Apertar o tubo capilar acima do traço marcado, retirando o ar do seu interior. 
» Encostar a cavidade aberta do tubo capilar na gota de sangue. 
» Evitar encostar a cavidade do tubo capilar no dedo e bloquear a entrada de amostra. 


» Aliviar a pressão no tubo capilar para que a amostra seja aspirada atê a marcação 
indicada no tubo capilar. 


» Evitar a formação de bolhas dentro do tubo capilar. 


» Dispensar a quantidade de sangue coletada (uma gota, 10 uL) no poço de amostra 
do cassete. 


Adição da solução tampão no dispositivo de teste 


» Adicionar 3 gotas de solução tampão no poço de tampão do cassete. 


ATENÇÃO! 





Adicionar 2 gotas, esperar 2 segundos 
e adicionar a terceira. 


» Importante manter o frasco de solução tampão na vertical, para impedir a 
entrada de ar, formação de bolhas e adição de volume incorreto. 





» Após adição da solução tampão, acionar o cronômetro ou marcar o horário para 
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leitura do resultado. 


Interpretação do resultado 


» Após a adição da solução tampão, sera possível verificar a movimentação de uma 
coloração roxa/rôsea na janela de leitura do cassete. 


» Para a interpretação do resultado é necessário aguardar no MÍNIMO 15 minutos e 
no MÁXIMO 20 minutos. A interpretação fora dessa faixa de tempo poderá induzir a 
resultados falsos. 


Interpretação do resultado 


Antes de intepretar o resultado, é importante verificar se o teste é 
valido. 


O teste inclui um sistema de controle interno de migração, representado por uma linha colorida 
que aparece na área de controle (C). Essa linha confirma que o resultado obtido é VÁLIDO. 


TESTES VÁLIDOS: presença da linha de controle na região C 
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Se a linha de controle (C) não aparecer dentro do tempo determinado pelo fabricante — isto 
é, entre 15 e 20 minutos após a adição da solução tampão, o teste será considerado INVÁLIDO, 
mesmo que apareça alguma linha colorida na área de teste (T). 


TESTES INVÁLIDOS: ausência da linha de controle na região C 


Se o teste for valido, é possivel prosseguir com a interpretação 
do resultado. 


A amostra é considerada reagente (positiva) quando surgem duas linhas coloridas na janela de 


leitura: linha colorida na área de controle (C) e uma linha colorida na área de teste (T). Qualquer 
intensidade de linha deve ser considerada. 


RESULTADO REAGENTE (POSITIVO) 
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Quando o resultado for não reagente, aparecerá somente uma linha colorida na área de 
controle (C). 


RESULTADO NÃO REAGENTE (NEGATIVO) 


Informações finais 


Os dispositivos de testes e tubos capilares do kit são de uso único e descartáveis. O descarte 
deve ser realizado como material biológico, seguindo as regulamentações vigentes. 


Para acesso as instruções de uso do teste em português e demais 
informações referentes ao coronavírus, acesse: 


https://coronavirus.saude.gov.br/. 
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